==

il === =252 = ’
* =t — —J — W s T v T ]
SUTURE CHIRURGICHE

U
More than surgery

Test Rapido
Antigeno COMBO

SARS-CoV-2/Influenza A+B

COVID-19 Flu A+B
Ag

C
A
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TEST RAPIDO ANTIGENO COMBO - SARS-COV-2/INFLUENZA A+B

i
El Test rapido COMBO de antigeno SARS-Cov-2/ Goqg\q C
Influenza A + B es un inmunoensayo de flujo lateral N
destinado a la deteccion cualitativa de antigenos G e
nucleoproteinicos virales del SARS-CoV-2, influenza <

A y B en frotis nasofaringeos en sujetos con sospecha

de 1infeccion viral respiratoria coherente con

COVID-19 por el trabajador de salud. Los sintomas de

la infeccion viral respiratoria debida al SARS-CoV-2 =
y los de la gripe pueden ser muy similares.

Contenido del kit

Reactivo Test Base Tubo de extraccion y Hisopo
de extraccion de casete de trabajo punta gotero esterilizado

4
%
8
'Y

1. Inserte el hisopo estéril a 2. Frote y gire el hisopo y déjelo 3. Retire lentamente el hisopo
través de la fosa nasal paralela en su lugar durante unos girdandolo.
al paladar segundos para que absorba las

secreciones.
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4. Agregue todo el reactivo de
extraccion de muestras a un
tubo de extraccion y coléquelo
en la base de trabajo.

7. Inserte la punta del gotero en
el tubo.

TEST RAPIDO ANTIGENO COMBO - SARS-COV-2/INFLUENZA A+B

C ) 1 minute

5. Inserte el hisopo en el
tubo. Girelo al menos 5 veces
mientras presiona la cabeza

contra la base y la pared lateral
del tubo, y déjelo alli durante 1
minuto.

3 drops of specimen
(approximately 100pL)
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8. Transfiera 3 gotas al pozo del
casete de test.

6. Apriete el tubo de extraccion
y retire el hisopo.

waiting for 15 minutes to read the result
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9. Interprete los resultados
en 15 minutos. No interprete
los resultados después de 20

minutos

Interpretacion de resultados

COVID-19 Ag

Flu A+B

COVII\:.” cov:\‘:m COWA: o COVIAE; > COV:" FluA+8 FluA*B  FluA+B FluA+B FluAtB  FluA+B  FluA+B  FluA+B

| | g | |
C cf c cf c 4 ' c c c c c
T T T T T @ A a A J A A A A A A

B B B B B B B B
Positive  Negative jnvalid Positive Negative Invalid
Codigo de producto Descripcion Embalaje
INF-COV/25 Test Rdpido Antigeno COMBO 25

SARS-CoV-2/Influenza A+B
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ITALIA

Stabilimento di Produzione

Zona Industriale

67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel.+39 0863 517956/515000

Fax +39 0863 570084/515209

Ufficio Legale

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma

Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

FRANCE

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Genneuvilliers

Tel. +33 147985294

Fax +33 147985892

ESPANA

Poligono Landaben

Calle C, nave 1y2 - 31012
Pamplona (Navarra)

Tel. +34 948122274

Fax. +34 948120842

GERMANY
Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222
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USA

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

RUSSIAN FEDERATION

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow

Tel/Fax +7 962 9862804

BRASIL

Rua Professor Alfredo Gomes, 14
CEP 22551-080

Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943

Fax: 0055 21 22663539

ALGERIE

Zone D’Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12

Alger

TUNISIE

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B
1013 Tunis, Tunisie

Tel.: 00216 71875740

Fax: 00216 71880541

www.assuteurope.com
info@assuteurope.com
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